计量基准管理办法
　　2007年5月30日国家质量监督检验检疫总局局务会议审议通过，现予公布，自2007年7月10日起施行。原国家计量局1987年7月10日发布的《计量基准管理办法》同时废止。　　二〇〇七年六月六日　　第一条　为了加强计量基准管理，根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》有关规定，制定本办法。　　第二条　本办法所称计量基准是指经国家质量监督检验检疫总局（以下简称国家质检总局）批准，在中华人民共和国境内为了定义、实现、保存、复现量的单位或者一个或多个量值，用作有关量的测量标准定值依据的实物量具、测量仪器、标准物质或者测量系统。　　第三条　在中华人民共和国境内，建立、保存、维护、改造、使用以及废除计量基准，应当遵守本办法。　　第四条　计量基准由国家质检总局根据社会、经济发展和科学技术进步的需要，统一规划，组织建立。　　基础性、通用性的计量基准，建立在国家质检总局设置或授权的计量技术机构；专业性强、仅为个别行业所需要，或工作条件要求特殊的计量基准，可以建立在有关部门或者单位所属的计量技术机构。　　建立计量基准，可以由相应的计量技术机构向国家质检总局申报。　　第五条　计量技术机构申报计量基准，必须按照规定的条件和程序报国家质检总局批准。　　第六条　申报计量基准的计量技术机构应当具备以下条件：　　（一）能够独立承担法律责任；　　（二）具有从事计量基准研究、保存、维护、使用、改造等项工作的专职技术人员和管理人员；　　（三）具有保存、维护和改造计量基准装置及正常工作所需实验室环境（包括工作场所、温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等）的条件；　　（四）具有保证计量基准量值定期复现和保持计量基准长期可靠稳定运行所需的经费和技术保障能力；　　（五）具有相应的质量管理体系；　　（六）具备参与国际比对、承担国内比对的主导实验室和进行量值传递工作的技术水平。　　第七条　计量技术机构申报计量基准，应当向国家质检总局提供以下文件：　　（一）申请报告；　　（二）研究报告；　　（三）省部级以上有关主管部门主持或认可的科学技术鉴定报告和相应证明文件；　　（四）试运行期间的考核报告、复现性和年稳定性运行记录；　　（五）检定系统表方案；　　（六）计量基准操作手册；　　（七）主体设备、附属设备一览表及影像资料。　　第八条　国家质检总局可以委托专家组对计量技术机构申报的计量基准进行文件资料审查和现场评审，并由专家组出具评审报告。　　文件资料审查和现场评审的内容应当符合本办法第六条和第七条规定要求。　　第九条　国家质检总局对专家评审报告进行审核；对审核合格的，批准该项计量基准的建立申报，颁发计量基准证书，并向社会公告。　　经批准的计量基准，由提出申报的计量技术机构保存和维护，其负责保存和维护计量基准的实验室为国家计量基准实验室。　　第十条　保存、维护计量基准的计量技术机构，应当保证持续满足第六条规定的条件。　　第十一条　保存、维护计量基准的计量技术机构，应当定期或不定期进行以下活动：　　（一）排除各种事故隐患，以免计量基准失准；　　（二）参加国际比对，确保计量基准量值的稳定并与国际上量值的等效一致；　　（三）定期进行计量基准单位量值的复现。　　对于开展前款规定活动的有关情况，计量技术机构应当及时报告国家质检总局。　　第十二条　计量技术机构不得擅自改造、拆迁计量基准；需要改造、拆迁的，应当报国家质检总局批准。　　第十三条　计量基准改造、拆迁完成，并通过稳定性运行实验后，需要恢复该计量基准的，计量技术机构应当报国家质检总局批准。　　前款规定事项的申请、批准，按本办法第七、八、九条规定执行。　　第十四条　对计量基准改值或因相应计量单位改制而改变计量基准的，计量技术机构应当报国家质检总局批准。　　第十五条　计量技术机构应当定期检查计量基准的技术状况，保证计量基准正常运行，按规范要求使用计量基准进行量值传递。　　对因有关原因造成计量基准用于量值传递中断的，计量技术机构应当向国家质检总局报告。　　第十六条　国家质检总局以及保存、维护计量基准的计量技术机构的有关主管部门应当加强对计量基准保存、维护、改造的投入。　　第十七条　国家质检总局应当及时废除不适应计量工作需要或者技术水平落后的计量基准，撤销原计量基准证书，并向社会公告。　　第十八条　国家质检总局可以对计量基准进行定期复核和不定期监督检查，复核周期一般为5年。　　复核和监督检查的内容包括：计量基准的技术状态、运行状况、量值传递情况、人员状况、环境条件、质量体系、经费保障和技术保障状况等。　　国家质检总局可以根据复核和监督检查结果，组织或责令有关计量技术机构对有关计量基准进行整改。　　第十九条　从事计量基准保存、维护或使用的计量技术机构及其工作人员，不得有下列行为：　　（一）利用计量基准进行不正当活动；　　（二）未履行计量基准有关报告、批准制度；　　（三）故意损坏计量基准设备，致使计量基准量值失准、停用或报废；　　（四）不当操作，未履行或未正确履行相关职责，致使计量基准失准、停用或报废；　　（五）故意篡改、伪造数据、报告、证书或技术档案等资料；　　（六）不当处理、计算、记录数据，造成报告和证书错误。　　违反前款规定的，由国家质检总局责令计量技术机构限期整改；情节严重的，撤销计量基准证书和国家计量基准实验室称号，并对有关责任人予以行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。　　第二十条　从事计量基准管理的国家工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，情节轻微的，依法予以行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。　　第二十一条　本办法由国家质检总局负责解释。　　第二十二条　本办法自2007年7月10日起施行。1987年7月10日原国家计量局发布的《计量基准管理办法》同时废止。
